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Colágeno en hígado humano demostrado con Picro-Sirius  

Rojo y visto bajo A) Campo claro y B) Luz polarizada. 

 

 

Kit de tinte rojo Picro-Sirius  
(Para colágeno) 
 
Descripción y principio 

El kit de tinción roja Picro-Sirius (para colágeno) está diseñado para su uso 
en la visualización histológica de fibras musculares y de colágeno en 
secciones de tejido. La tinción de PSR se puede ver usando microscopía 
de luz estándar o luz polarizada, lo que resulta en birrefringencia de las 
fibras de colágeno. 
El colágeno y las fibras reticulares son teñidos selectivamente por Sirius 
Red en una solución fuertemente ácida saturada con ácido pícrico. Sirius 
Red se une al colágeno de una manera paralela altamente ordenada, 
mejorando las propiedades birrefringentes naturales del colágeno. 
 

Resultados esperados 
Microscopía óptica 
Colágeno:  Rojo 
Fibras musculares: Amarillo 
Citoplasma:  Amarillo 
 
Microscopía de luz polarizada 
Colágeno: Birrefringencia amarillo-naranja y verde 
 

Contenido del kit   Almacenamiento 
1. Solución roja de Picro-Sirius  18-25°C 
2. Solución de ácido acético (0,5%)  18-25°C  
    

Controles sugeridos (no incluidos) 
Pulmón, útero, músculo, riñón. 
 

Usos/Limitaciones   
Solo para uso diagnóstico in vitro. 
No lo use si los reactivos se vuelven turbios o precipitan 
No lo use después de la fecha de vencimiento. 
Tenga cuidado al manipular reactivos. 
No estéril 
Diseñado para secciones FFPE cortadas a 5-10 μm.  
Este procedimiento no se ha optimizado para secciones congeladas. 
Las secciones congeladas pueden requerir una modificación del protocolo. 
 

Almacenamiento 
Guarde el kit y todos los componentes a temperatura ambiente (18-25 °C). 
 

Seguridad y precauciones 
Consulte las hojas de datos de seguridad (SDS) actuales para conocer la 
clasificación del SGA de este producto y componentes, los pictogramas y 
las declaraciones de peligro/precaución completas.  

 
Procedimiento: 
1. Desparafinar secciones si es necesario e hidratar hasta obtener agua 
destilada. 
 
2. Aplique una solución adecuada de Picro-Sirius Red para cubrir 
completamente la sección de tejido e incube durante 60 minutos. 
 
3. Enjuague rápidamente el portaobjetos en dos cambios de solución de 
ácido acético (0,5%). 
 
4. Enjuague el portaobjetos con alcohol absoluto. 
 

 
 
 
 
 
5. Deshidratar en 2 cambios de alcohol absoluto, claro, y montar en resina 
sintética. 
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